附件2
YY 0477—2004《角膜塑形用硬性透气接触镜》
第1号修改单
第5.3.3条中“角膜塑形镜所采用的镜片材料的氧透过系数（Dk）夜戴型应大于90（cm2/s）（μLO2/mL×hPa）@35℃，日戴型应大于50（cm2/s）（μLO2/mL×hPa）@35℃，其标称值由制造厂确定，允差为－20%。”

修改为：

“角膜塑形镜所采用的镜片材料的氧透过系数（Dk）夜戴型应大于90×10-11（cm2/s）[mLO2/（mL·mmHg）]@35℃，日戴型应大于50×10-11（cm2/s）[mLO2/（mL·mmHg）]@35℃，其标称值由制造厂确定，允差为－20%。”
